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FENOLO URINARIO in FLUORIMETRIA – Codice Z27010 
 
 
 
 
BIOCHIMICA 
 
 
Il FENOLO viene usato in numerose sintesi organiche di interesse industriale e come disinfettante. 

E’ tossico di per sé e viene assorbito attraverso la cute, l’apparato respiratorio e, in casi 

accidentali, attraverso l’apparato digerente. 

Nell’organismo il fenolo è in parte coniugato con l’acido solforico e l’acido glucuronico. Non c’è 

bioaccumulo, viene escreto con le urine.1 

  

TOSSICITÀ 

Intossicazione acuta: si verifica per ingestione accidentale e porta a convulsioni e rapido collasso. 

Il fenolo è irritante per le mucose, gli occhi e la cute. 

Intossicazione cronica: dolori esofagei, cefalee, vertigini, anoressia e acidosi, nausea, vomito e 

diarrea. 1 

 

La classificazione della cancerogenicità del Fenolo è la seguente: 2 

EPA-I;D, IARC-3, MAK-3B, TLV-A4 

 

Il presente metodo consente di determinare la concentrazione di Fenolo nelle urine, previa idrolisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                   
 
  

                                    
Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE del 27/10/1998 e del Dl.ivo n.332 del 08/09/2000 sui 
dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta. 
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CARATTERISTICHE DEL KIT  

 
 
 
Principio del Metodo : 
 

 

Il FENOLO, dopo idrolisi a 95 °C per 30 minuti, viene prima tamponato e poi diluito con opportuni solventi; la 
soluzione viene direttamente iniettata in HPLC. 
 
Recupero del Metodo : 
 

100 % 

Sensibilità analitica (LLOD) : 
 

0,06 mg/l  

Minima concentrazione analizzabile (LLOQ) : 
 

0,2 mg/l  

Linearità del Metodo : 0,2 – 2000 mg/l 

Valori accettabili in soggetti non esposti : 
 

< 20 mg/l 

CV% : 1,54% intra serie 
6,65% inter serie 

Indici biologici di Esposizione – I.B.E. 
 
 

Fenolo urinario : 0 – 50 mg/l Esposizione a Benzene 
                              0 – 250 mg/l Esposizione a Fenolo  
    
Riferimento: G Ital Med Lav Erg 2002;24:3 Suppl   
 

Contenuto della confezione : 
 
 

Tutti i reagenti sono pronti all'uso e stabili 3 anni a 
Temperatura Ambiente ( ≤ 20 °C ). Eccetto il 
Reagente D ed il Reagente E per i quali si rimanda di 
vedere le Avvertenze. 

Reagente A – Soluzione per Idrolisi, 1 x 20 ml        
                    

 

Reagente B – Soluzione Diluente, 1 x 90 ml 
 

 

Reagente C – Soluzione Tampone, 1 x 90 ml 
 

 

Reagente D – Soluzione Test, 1 x 2 ml   Vedere Avvertenze 
 

Reagente E – Calibratore liofilo, 1 x 500 ul 
 

Vedere Avvertenze 

Reagente M – Fase Mobile, 2 x 500 ml 
 

 

 
Dotazione strumentale minima richiesta : 

 
Strumento HPLC isocratico con loop da 50 µl. 
Detector Fluorimetrico λEX =270 nm    λEM =300 nm        
Registratore di cromatogrammi 

Dotazione opzionale : Autocampionatore.  
Computer gestionale 
 

Modalità di raccolta delle urine :1 Momento di campionamento: fine turno. 
Contenitore: provette in polietilene o polipropilene 
Conservante: non necessario 
Modalità di conservazione: a 4°C fino a 7 giorni 
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PROCEDURA PREANALITICA   
 
Preparazione della Soluzione Test.  
 
In una provetta pipettare : 
 

• 990 µl di Acqua grado HPLC 
•   10 µl di Reagente D – Sol. Test  
 

Agitare  al  vortex per 10 secondi 
 
INIEZIONE : 
 
• Iniettare 50 µl della soluzione nel cromatografo HPLC ed attendere la stampa del cromatogramma.  
 
Verificare che la Sol. Test abbia tempi di ritenzione simili a quelli riportati in fig. 1. Se il Test ha dato 
esito positivo si può procedere alla seduta analitica. Se così non fosse verificare la funzionalità del sistema 
analitico.                   Importante : Questa Soluzione così ottenuta non deve essere usata come calibratore 
 
PROCEDURA ANALITICA   
 
FASE 1 : Preparazione dei Campioni 
 
Dispensare in provette in pyrex con tappo a vite in teflon:  
    

 Calibratore  Campione 
Reagente E – Calibratore  100 µl  
Campione  100 µl  
Reagente A – Sol. per Idrolisi 150 µl 150 µl 

 
Agitare  al  vortex per 10 secondi  

 
FASE 2 :Porre la serie di provette in stufa a 95 °C per 30 minuti. 
 

Lasciar raffreddare a temperatura ambiente 
 
FASE 3 : Aprire le provette e aggiungere 850 µl del Reagente C – Soluzione Tampone 
 
 

Agitare al vortex per 10 secondi  
 
 
FASE 4 : Diluizione finale ed iniezione 
 
Prelevare 100 µl della soluzione tamponata preparata nella FASE 3 e diluire in una vial di vetro con 900 µl di 
Reagente B – Soluzione Diluente 

 
Agitare al vortex per 10 secondi 

 
N.B.: il campione così preparato è stabile 4 giorni a 2-8 °C 

 
INIEZIONE :  
 
• Iniettare 50 µl della soluzione nel Cromatografo HPLC e attendere la stampa del cromatogramma. 
 
 
N.B.: per la determinazione del Fenolo, in presenza di un picco in saturazione, è possibile diluire la 
soluzione tamponata di 20 volte anziché 10, o comunque più volte fino a ottenere un picco definito. 
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FENOLO URINARIO  - Avvertenze 

 
REAGENTE  D : SOLUZIONE  TEST                                                            
 

FENOLO 40 mg/l  
Conservazione: stoccare a 2-8 °C  

 
REAGENTE  E : CALIBRATORE URINARIO LIOFILO - Lotto n°  
 

Fenolo mg/l 
Modalità d’uso e Ricostituzione: i Calibratori devono essere usati per 
calibrare il sistema HPLC. Aggiungere esattamente 500 ul di H2O di grado 
HPLC e agitare delicatamente per 15 minuti fino a quando tutto il materiale 
non è dissolto. 

 

Conservazione e stabilità : i Calibratori liofili sono stabili 36 mesi dalla 
data di preparazione se conservati a -20 °C. Almeno 1 mese se conservati 
a 2–8 °C  e 2 mesi a -20 °C una volta ricostituiti. Non usarli dopo la data di 
scadenza. Proteggere dalla luce. 

 

Confezionamento : 1 x 500 ul  
Precauzioni : questo calibratore in matrice umana deve essere trattato 
con cura e considerato come potenzialmente infettivo. 

 

 
PARAMETRI  DEL  DETECTOR  FLUORIMETRICO 
 

λEX 270 nm  
λEM 300 nm  
SENSIBILITA’ Medium 

 
PROTEZIONE DELLA COLONNA ANALITICA 
 

Per salvaguardare la colonna analitica Reverse Phase GENESIS 4,6 x 150 mm, 4 µ,  è 
tassativo l’uso dei Prefiltri Javelin (1 x 10 pz) Codice S90199511. 

 
CONDIZIONAMENTO DELLA COLONNA 
 

Installare la colonna analitica nuova Reverse Phase GENESIS 4,6 x 150 mm, 4 µ. Disconnettere 
il detector e far passare 30 ml di una soluzione di H2O : Metanolo o Acetonitrile (20:80 v/v) al 
flusso di 1,2 ml/minuto. Non riciclare i liquidi di lavaggio. Condizionare la colonna con la fase 
mobile al flusso di 1,2 ml/minuto e scaricare i primi 30 ml. Condizionare ulteriormente per 15 
minuti anche a ricircolo di fase.  E’ possibile effettuare analisi a ricircolo di fase, purchè si 
abbia l’accortezza di filtrare la stessa Fase Mobile con filtro da 0,22 µ prima di ogni seduta 
analitica. Se la T Amb del Laboratorio è > 20 °C  si consiglia di conservare a 2-8 °C la Fase 
Mobile fra una seduta analitica e l’altra. 

 
PULIZIA E STOCCAGGIO DELLA COLONNA 
 

Disconnettere il detector. Flussare 30 ml di H2O : Metanolo o Acetonitrile (90:10 v/v) al flusso di 
1,2 ml/min per 30 minuti scaricandola. Flussare una soluzione di H2O : Metanolo o Acetonitrile 
(20:80 v/v) per 30 minuti scaricandola Quando la colonna verrà usata di nuovo far passare 30 ml 
di H2O : Metanolo o Acetonitrile (90:10 v/v) al flusso di 1,2 ml/min per 30 minuti scaricandola. 
 
La colonna va stoccata ben chiusa in una soluzione di H2O : Metanolo o Acetonitrile (20:80 v/v) 

 
 
LAVAGGIO AGO DI INIEZIONE 
 

L’ago di iniezione va lavato con una soluzione di H2O : Metanolo o Acetonitrile o Etanolo (80:20 
v/v) 

 
 
PARAMETRI HPLC 
 

LOOP 50 µl 
Flusso di lavoro consigliato 1,2 ml/minuto 
Pressione corrispondente Circa 100 bar 
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PARAMETRI COMPUTER GESTIONALE 
 

SECONDO LE SPECIFICHE DEL SOFTWARE GESTIONALE 
 

 
ACCESSORI E CONSUMABILI 
 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 
Z27020 Standard Chimico per Fenolo 2 x 5 ml 

ZFM15960E Colonna Analitica Genesis C 18 (150 x 4,6mm -4 um) 1 PZ 
S90199511 Prefiltri Javelin 1 x 10 PZ 
S29057U Vial standard di vetro da 2 ml con tappo a vite 1 x 100 PZ 
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FENOLO URINARIO  
(Cromatogrammi di riferimento) 

 
 
   
 

 
 

                             

Fig. 1    Soluzione Test  Fig. 2     Calibratore liofilo urinario 
 R.T. 5.08     Fenolo        R.T. 8.04     Fenolo    7,2 mg/l 
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FENOLO URINARIO  
(Cromatogrammi di riferimento) 

 
 

 
 
 

               
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3    Controllo liofilo urinario livello 1   Fig. 4     Veq G-equas 
 R.T. 5.03     Fenolo      2,3 mg/l   R.T. 5.03     Fenolo       8,4 mg/l 


